
ขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Terms of Reference: TOR) 

กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา ๑๐ ชุด 

๑. ความเป็นมา 
กองส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้มีการจัดกิจกรรม

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพ่ือให้เยาวชน
และผู้สนใจทั่วไปได้ฝึกทักษะในการปฏิบัติจริงผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และมีการฝึกปฏิบัติการ
ทางด้านความหลากหลายทางชีววิทยา โดยเปิดให้บริการมาตลอด ๒๐ ปี ซึ ่งปัจจุบันครุภัณฑ์กล้อง
จุลทรรศน์ที่ใช้งานอยู่เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เป็นรุ่นที่ไม่มีการผลิตแล้ว และไม่สามารถจัดหา
อะไหล่เปลี่ยนได้ เช่น เลนส์ตากำลังขยายต่าง ๆ มีสภาพขุ่นมัว   

ซึ่งกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา เป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่เสริมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติ ได้เห็น
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ขยายขอบเขตของประสาทสัมผัสทางตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ ทำให้ผู้สนใจ
เร ียนร ู ้ ตามอ ัธยาศ ัยได ้ลงม ือปฏ ิบ ัต ิ ใช ้ งานเคร ื ่ องม ือ สร ้ าง เจตคต ิท ี ่ ด ีด ้ านว ิทยาศาสตร์   
กล้องจุลทรรศน์จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีให้เพียงพอต่อการเปิดให้บริการ
กิจกรรม อีกท้ังยังเป็นการรองรับงานวิจัยขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วย หากได้ครุภัณฑ์ดังกล่าว
จะมีการใช้งานที่คุ้มค่าโดยรองรับการจัดการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ของ
หน่วยงานต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑. เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และเพ่ือให้เพียงพอต่อการเปิดให้บริการกิจกรรม

ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
๒.๒. เพื ่อเป็นเครื ่องมือทางวิทยาศาสตร์ประกอบการบริการผู ้เข้าชม ผ่านกิจกรรมห้องทดลอง

วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 
๒.๓. เพ่ือบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นพบ

ความมหศัจรรย์ของธรรมชาติรอบตัว 
 

๓. คุณสมบัติผูย้ื่นข้อเสนอ 
๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๓.๔. ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐและได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ



กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานอื่น กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบ
แล้วโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่
ผู้ทิ้งงานนั้นเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของ 
นิติบุคคลนั้นด้วย 

๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้ อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื ่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื ่นข้อเสนอในสัญญาเดียวกันในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๓.๘. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๙. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางและต้อง
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง 

๓.๑๐. ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายใน
ประเทศไทย 
 

๔. คุณลักษณะเฉพาะกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา จำนวน ๑๐ ชุด (๑ ชุดประกอบด้วย ข้อ ๔.๑ - ๔.๑๐) 
๔.๑ ตัวกล้อง 

o มีระบบไฟส่องสว่างเป็นหลอดไฟชนิด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๐.๕ วัตต์ มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 
๒๐,๐๐๐ ชั่วโมง  

o มีปุ่มเปิด-ปิดไฟและปุ่มปรับความสว่างแบบต่อเนื่องอยู่ส่วนฐานของตัวกล้อง 
o มีระบบปรับภาพแบบหยาบและละเอียด (Coarse & Fine Focus) เป็นแบบแกนร่วม และ

สามารถปรับความฝืดเบาของปุ่มปรับภาพหยาบได้  
o มีระบบป้องกันไม่ให้เลนส์วัตถุกระทบกับสไลด์ตัวอย่าง 
o สามารถใช้ไฟฟ้าระบบปกติ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐-๒๔๐ VAC, ๕๐-๖๐ Hz, 



๔.๒ หัวกล้อง 
o เป็นชนิด ๒ กระบอกตา หรือกระบอกตาคู่ เอียงทำมุมไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา  
o สามารถปรับระยะห่างระหว่างนัยน์ตา (Interpupillary Distance) ไดใ้นช่วง ๔๘-๗๕ มิลลิเมตร 

หรือดีกว่า 
o ชุดกระบอกตาสามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับที่ โดยมีระบบล็อกหัว

กล้องมากกว่า ๑ จุด จากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือป้องกันหัวกล้องตกหล่น 
o มีระบบป้องกันเชื้อรา 

๔.๓ เลนส์ตา 
o เป็นชนิดมองเห็นภาพกว้าง มีกำลังขยายอย่างน้อย ๑๐ เท่า จำนวน ๑ คู่ 
o มีพ้ืนที่การมองเห็น (Field number) ไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร 
o สามารถปรับชดเชยค่าสายตา (Eyepoint Adjustment) ทั้งสองข้างได้ตั้งแต่ช่วง ๓๗๐.๐ ถึง 

๔๓๒.๙ มิลลิเมตร หรือดีกว่า 
o มีขอบยางเพื่อป้องกันการกระแทกกับเลนส์ตา 
o มีระบบป้องกันเชื้อรา 

๔.๔ แท่นวางสไลด์ตัวอย่าง 
o มีปุ่มปรับเลื่อนตำแหน่งสไลด์ตัวอย่าง และสามารถเลื่อนสไลด์ในแนวแกน x และแกน Y ได้ 

ระยะไม่น้อยกว่า ๗๖ x ๓๐ มิลลิเมตร 
๔.๕ เลนส์รวมแสง 

o เป็นชนิด Abbe Condenser N.A. ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ พร้อมม่านปรับแสง (Iris Diaphragm)  
o สามารถปรับขึ้น-ลง และตั้งศูนย์กลางของแสงได้  
o มีตัวเลขระบุกำลังขยายที่เหมาะสมกับขนาดของรูรับแสง 

๔.๖ แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ 
o สามารถบรรจุเลนส์วัตถุไม่น้อยกว่า ๔  ช่อง 
o สามารถหมุนได้รอบทิศทาง พร้อมระบบหยุดหมุนด้วย Click stop หรือมี Stopper อยู่ภายใน 
o มีขอบยางสำหรับช่วยจับหมุน 

๔.๗ เลนส์วัตถุ  
o เป็นชนิด Achromat หรือดีกว่า จำนวนอย่างน้อย ๔ เลนส์ ดังนี้ 

- เลนส์วัตถุชนิด กำลังขยาย ๔ เท่า มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ 
- เลนส์วัตถุชนิด กำลังขยาย ๑๐ เท่า มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ 
- เลนส์วัตถุชนิด กำลังขยาย ๔๐ เท่า มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า ๐.๖๕ 
- เลนส์วัตถุชนิด กำลังขยาย ๑๐๐ เท่า มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ 

o มีระบบป้องกันเชื้อรา 
 



๔.๘ กล่องใส่กล้องจุลทรรศน์  
o มีกล่องสำหรับใส่กล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๑ กล่อง ต่อกล้องจุลทรรศน์ ๑ ชุด 
o ด้านบนมีก้านหิ้วสำหรับถือ และสามารถล็อกด้วยกุญแจได้ เพื่อความสะดวกและความปลอดภัย

ในการขนย้าย  
o ผลิตจากวัสดุสแตนเลส เพ่ือความทนทานต่อการใช้งาน 

๔.๙ อุปกรณ์ประกอบ 
o คู่มือการใช้งานพร้อมวิธีการดูแลรักษา ซึ่งมีภาพประกอบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จำนวนอย่างละ ๑ เล่ม ต่อกล้องจุลทรรศน์ ๑ ชุด 
o ถุงสำหรับคลุมป้องกันฝุ่น จำนวน ๑ ใบต่อกล้อง 
o Immersion Oil จำนวน ๑ ขวดต่อกล้อง 

๔.๑๐ เงื่อนไขเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
o เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑, ISO๑๔๐๐๑  
o บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งและแนะนำการใช้งานให้แก่ผู้ใช้เครื่องจนสามารถใช้งานได้ดี 
o บริษัทฯ เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาอะไหล่และ

การบริการหลังการขาย 
o มีบริการตรวจเช็คและทำความสะอาดกล้องจุลทรรศน์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตลอดอายุการ 

ใช้งาน แบบไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มกราคม ๒๕๖๙ 

 

๖. ระยะเวลาส่งมอบ 
ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 

๗. การรับประกัน 
รับประกันสินค้าและอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ ในระหว่างระยะเวลารับประกัน  

ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาประกัน ผู้ขายต้องรีบซ่อมให้ใช้ได้ดังเดิม

โดยเร็วไม่เกิน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากล่าช้าเกิน ๓๐ วัน ผู้ขายจะต้องขยายระยะเวลาประกัน

ออกไปตามจำนวนวันที่ล่าช้า



๘. อัตราค่าปรับ 
ในกรณีผู้ขายไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา คิดอัตราค่าปรับตามสัญญา

ซื้อขาย กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของของราคาต่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมองต่อวัน 

๙.  การส่งมอบงานและการเบิกจ่าย 
จ่ายชำระงวดเดียวภายหลังส่งมอบงานและได้ทดสอบการใช้งาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามรายการและคุณลักษณะเฉพาะที่ตกลงไว้ทุกประการ 




